标段二：自动粪便分析试剂及配套采购项目。项目总预算：45万元，两年
包括但不限于全自动粪便分析仪配套使用的各种试剂，如样本处理液、清洗液、染色剂等。
[bookmark: _GoBack]全自动粪便分析仪的技术参数：
1.样本处理速度：≥80样本/小时。
2.系统功能要求：粪便样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。
3.检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；
4.样本采集管要求：全封闭设计，具有内外定位装置，可进行两端穿刺加注或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样；采集管内部具有不锈钢材质滤网结构，可有效富集寄生虫卵。  
5.进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个。 
6.样本性状摄像单元：高清摄像头，配置LED照明系统，性状照片能储存与调用，并方便检验医生调阅判断。
7.样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并可进行智能二次稀释。满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求。 
8．高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分。
9.试剂卡仓数量≥6个，单卡盒装卡≥50张，一次性可装载试剂卡≥300张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能；
10.具备自动传输、检测、回收金标卡功能；
11.配置自动图形识别软件，能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原虫、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结晶、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等不少于20种有形成分进行自动图形识别，能够对寄生虫卵、成虫及原虫进行自动识别分类。
12.操作软件：LIS系统双向通讯功能，内置条码扫描。
